Rok 18%. 
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Dziennik ustaw państwa 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część XXXIV. 


Wydana i rozesłana dnia 21. maja 1895. 


"Treść: („IŚ 65—67.) 65. Obwieszczenie o przyjmowaniu do sprawdzania i cechowania wagi zbożowej automa- 


tycznej systemu firmy C. Reuller i Reisert. — 66. Rozporządzenie, którem z uzupełnieniem a wzgłędnie 
zmianą rozporządzenia ministeryałnego z dnia 28. marca 1881, zarządza się ponowne peryodyczne spraw- 
dzanie przyrządów do mierzenia natty tudzież innych płynów siliemu ulotnianiun się podlegających. 
67. Rozporządzenie, ustanawiające na kampanią 1895/96 wymiar zabezpieczenia niechybnej płalności na 
wypadek zwrotu bonitikacyi płaconej przy wywozie cukru. 


G. 
Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 5. maja 1895, 


o przyjmowaniu do sprawdzania i cechowania wagi 
zbożowej automatycznej systemu firmy C. Reuther 
i Reisert. 


Na podstawie rozporządzenia Minsterstwa han- 
dlu z dnia 17. Intego 1872 (Dz. u. p. Nr. 17) po- 
duje się do wiadomości powszechnej następujące 
przepisy co do sprawdzania i cechowania wagi zho- 
żowej auomalycznej systemu (inny ©. Reuther i 
Rcisert, uchwalone przez e. k, Komisyę główną miar 
i wag. 


Warmbrand r. w. 


Przepisy 
tyczące się sprawdzania i cechowania wagi zbożo- 
wej automatycznej systemu firmy (. Reuther i 
Reisert. 


A. Opis wagi i sposobu jej działania. 


w Przedstawienie sposobu działania głów- 
nych części składowych z pominięciem przy- 
rządu do rektyfikacyi i jastowania. 

Na jednem zuwieszadle b wagi drążkowej 
równoramiennej, która na rysunku (figura 5) jest 


(Polnisch,) 


opuszczona, wisi naczynie na zboże 33 w laki sposób, 
że w narysowane) pionowej pozycy! iuoże być zho- 
żem z lejka wchodowego P napełnione a po napet- 
nieniu, przez wywrócenie w lewo. wypróżnione. 


W pozycyi pionowej utrzymuje naczynie B hak 
O, przytwierdzony przy b wzpienieni obrotowym i 
stanowiący zarazem podporę dla dzióba k do fi 
przytwierdzonego 


W dolnym końcu lejka wchodowego D umie- 
szczóne są dwie klapy Fi G. Klapa A która jednym 
lub więcej otworami jest opatrzona, wstrzymuje 
szybkie sypanie się zboża o lyle, że po jej zamknię- 
ciu naczynie b lylko zwolna napełniać się może 
zbożem. Po zamknięcin klapy r, zboże wcale nie 
może się sypać. 


Obie klapy Fi G urządzone są tak. że drążek 
lt otwiera obie jednocześnie jak lylko z położenia 
pionowego (w dół zwieszonego) wprowadzony zosta- 
nie w położenie na rycinie przedstawione. 


(I, Gi R obracają się swobodnie około wspól- 
nej osi.) 


v 


Jak figura 5 pokazuje ząb q, do naczynia na 
zboże B przylwierdzony, utrzymuje drążek œ w na- 
rysowanem położeniu; gdy do B nasypie się pewna 
ilość zboża, nalenczas w skutek wzrastającego cię- 
żaru zniża się naczynie na zboże a z niem g. Æ staje 
się wolnym a klapa PF zapada. Klapa G, klóra łączy 
się z jeduej strony z przegubem LMP, z drugiej zaś 
sony z widełkiuni wiszarowomi N zastaje jeszcze 
otwarta, gdyż przegub obracający się około trzpienia 
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stałego P na zestawie przyrządu nie pozwala jej się 
zamknąć *). 7 


Gdy zaś przez dalsze powolne sypanie się zboża 
naczynie zniży się jeszcze bardziej i — nienaryso- 
wany tutaj drążek wagi — się pocliyli, natenczas 
język tego drążka wagi na dół pochylony trąci przy 
Z o przedłużenie przegubu MP, w skutek czego cały 
przegub przybierze położenie punktami narysowane 
a klapa G zapadnie. 


Jednocześnie widełki wiszarowe M podnoszą 
się w górę i oswobodzają hak ©, w skutek czego 
naczynie ze zbożem wywraca się i wypróżnia a wy- 
próżnione wraca napowrót w pierwotne narysowane 
położenie. Po wypróżnieniu podniósł się zarazem 
wiszar b z naczyniem B a w skutek podniesienia się 
naczynia B, ząb q chwyta znowu za drążek £ i spra- 
wia otwarcie obu klap Fi G. 


Nadto przegub, w skutek podniesienia się 
w górę /., przybiera pierwotne narysowane poloże- 
nie, N zniża się, hak O zapada znowu na dziób ki 
napełnianie zaczyna się na nowo. 


Przedstawienie to objaśnia sposób działania 
głównych części przyrządu automatycznego wagi, 
do nich jednak potrzebny jest jeszcze przyrząd kon- 
(rolujący i regulujący, ponieważ ruch klap i wszel- 
kich innych narządów nie odbywa się bez straty 
czasu, przeto dosyjpywanie się zboża nie ustaje na- 
tychmiast w skutek działania odnośnych narządów; 
nadto potrzebne jest także urządzenie, żeby klapa F 
już pierwej zapaduła, zanim ilość zboża napelnio- 


nego będzie już całkiein bliską wagi właściwej. 


b) Opis sposobu działania przyrządu do re- 
ktyfikacyi i justowania jakoteż innych czę- 
ści skludowych. 


Figury 1, 2 i 3 przedstawiają wszyslkie części 
przyrządu, głoski zaś oznaczają to samo co na szkicu 
użytym do powyższego wywodu. 


Figura 4 okazuje urządzenie klap Fi G. 


Na figurze I i 3 wyobrażony jest niewidzialny 
na figurze 5 drążek wagi 4 z językiem Z, ludzież 
talerzyk ciężarkowy C 

X jest liczydło z mechanizmem połączone, 


klóre wykazuje odważone ilości. 


Przyrząd kontrolujący i regulujący składu się 
z obracającego się na ostrzu drążka J z przesuwal- 
nym ciężarkiem justerunkowym F i z połączonego 


*) W punktach obroln Z, Mi P umieszczone są | 
ostrza i panwie. 
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z drążkiem kątowym ciężarka J, który dopóly ciśnie 
na drążek J, aż po opadnięciu na lewo drążka JJ, 
potrąci o oporek, poczem, gdy J jeszcze bardziej 
opadnie, działanie H ustanie. 


Jak widać z figur 1 i 3 J jest drążkiem dwu- 
ramiennym, który ostrzem końcowem swego pra- 
wego ramienia podeliwytuje zawieszadło talerza 
wagowego i przez to zmniejsza działanie ciężkości 


| przy ©. 


To zmniejszenie ciężkości, do którego przyczy- 
nia się znacznie także ciężarek //, sprawia, że przy 
napełnianiu się i pierwszem zniżeniu się naczynia Zi, 
klapa £ pierwej się zamyka nim paczynie napełni 
się całkiem. 


Gdy naczynie P i lewe ramię drążka J o tyle 
się zniży, że J/ zetknie się z wamiankowanym wyżej 
opórkiem, H przestaje działać i drążek J sprawia 
teraz całkiem nieznaczne zmniejszenie ciężkości (, 
poczem gdy B bardziej opadnie, przegub LMP 
oswobadza się i klapa (+ zamyka się całkiem. 


To ostalnie oswobodzenie następuje na pozór 
zawcześnie, nim jeszcze waga okaże właściwą cięż- 
kość, ponieważ drążek J zmniejszył małą część dzia- 
łania ciężkości C; ta pozorna niedokładność uchyla 
się jednak tym sposobem, że nietylko pewna, acz- 
kolwick mała przewaga jest potrzebna, żeby język Z 
przegub oswobodzii, lecz także podczas zamykania 
się jakoteż po zamknięciu się klapy Œ spada jeszcze 
mała ilość zboża, która stanowi wodatek do ilości 
automatycznie zważonej, Do dokładnego uregulo- 
wania tych drobnych różnie służy ciężarek przesu- 
walny FK. 


Przy odtarowaniu i justowaniu wagi postępuje 
się w następujący sposób: 


Ciężarek M i drążek J podnosi się (o ile drążek 
kątowy połączony z IT na to pozwoli), tak, żeby obie 
części nie działały na wagę i leraz odtarowuje się 
próżny talerz wagowy z próżnemi naczyniem na 
zboże. (Puszka na pył, która podczas ruchu ciężarki 
osłania, powinna, jak się samo przez się rozumie, 
stać przy odtarowaniu na lalerzu wagowym). 


Przy kontrolowaniu, czy naczynie jest właści- 
wie napełnione, trzeba zapobiegać, żeby naczynie 
ze zbożem nie wywrucało się automatycznie, gdy 
zostanie napełnione. 


Do tego celu hak O opatrzony jest dzióbem, 
który na figurze 1 zwrócony jest na dół i o który 
widełki wieszarowe N uderzają w stosownej chwili. 
Dziób ten można rękojęcią o tak obrócić, żeby zwró- 
cony był w górę (figura 3). (idy dziób tak jest obró- 
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cony, widełki wieszarowe nie mogą działać, w sku- 
tek czego hak O nie odczepia się i naczynie nie może 
się wypróżnić. 

Gdy rękojęć o jest obrócona i po nałożeniu 
ciężarków na talerz wagowy rozpocznie się działanie, 
naczynie B napełni się, jakoteż klapy Fi Œ poza- 
mykają się a naczynie nie może wypróżnić się auto- 
matycznie. 


Gdy więc teraz jak przedtem działanie /7i J 
zostanie wstrzymane, okaże się, czy waga kołysze 
się czy nie. 


Jeżeli waga nie kołysze się należycie, trzeba 
ciężarek V nieco przesunąć i gdy naczynie B wy- 
próźni się, na nowo automatycznie wypełnić i badać, 
co powtarza się dopóty, dopóki właściwa ciężkość 
zboża nie będzie automatycznie oznaczana. 


Ażeby naczynie na zboże po wypróżnieniu nie 
odskakiwało za daleko, opatrzone jest dzióbem s 
(figura 2 i 3), który zatrzymując się na oporku S 
(figura 3), ścieśnia jego ruch. 


Przy tarowaniu próżnego naczynia s mogłoby 
ocierać się o S co psułoby dokładność tarowania. 
Do zapobieżenia temu służy trzonek Q do zawiesza- 
dła b przyczepiony, którym można dziób k pode- 
przeć i tym sposobem przeszkodzić tarciu przy s. 


B. Przepisy szczególne co do jakości wagi. 


1. Na zestawie wagi w miejscu widocznem 
powinna być przynitowana tarcza, na której ma być 
wyryte lub wybite nazwisko fabrykanta wagi, tudzież 
numer fabryczny i oznaczenie: „Waga zbożowa 
auto'matycznu do napełnień na . kilogramów *. 


2. Waga opatrzona być powinna wskazówką 
pendułową. 


3. Przesuwanie ciężarka ruchomego V po- 
winno być tak ograniczone, żeby przez najdalsze 
przesunięcie onegoż w jednę lub drugą stronę, cięż- 
kość zboża zawartego w naczyniu B mogła zwię- 
kszyć się lub zmniejszyć najwięcej o 10/, **). 


4. Waga zbożowa automatyczna może być 
opatrzona liczydłem, które wykazuje albo ilość 
wypróżnień albo ciężar w kilogramach. 


**) Rektyfikacya potrzebna do ważenia rozmaitych 
rodzajów zboża uskuteczniana zapomocą przesuwania 
ciężarka ruchomego V zostaje w związku z wielkością 
dziurek w klapie F; jeżeli więc oznaczone wyżej przesuw 
wanie nie jest dostatecznem, przyczyną tego jest, że po 
zamknięciu klapy F zboże sypie się za prędko, lo jest, że 
dziurki w F' są za wielkie, co nie jest dozwolone. 
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Powyżej lub poniżej onegoż umieszezony być 
ma odpowiedni napis: „llość wypróżnień* lub 
„kilogramów“. 


Liczydło powinno być przytwierdzone do zc- 
stawy w taki sposób, żeby bez naruszenia cechy 
sprawdzenia nie mogło być odjęte i odłączone od 
związku z działającemi częściami składowemi. 


Szkło ochronne pokrywające tarczę cyfrową 
powinno być wprawione z wewnątrz, w taki sposób, 
żeby nie mogło być usunięte bez uszkodzenia 
wzmiankowanej cechy. 


5. Do wagi tej używać należy tylko takich 
ciężarków handlowych, które były przez c. k. Urząd 
miar i wag sprawdzone. 


C. Granica błędów. 
Podawany ciężar napełnienia może być większy 
lub mniejszy od właściwego ciężaru najwięcej o 
0 1%, tego ostatniego ciężaru, to jest o I gram na 
każdym kilogramic. 


D. Cechowanie. 


Cechuje się na jednem ramieniu wagi drążko- 
wej równoramiennej a oprócz tego na połączeniu 
liczydła i tarczy z zestawą wagi. 

Na cesze umieszczonej w tem ostalnieim miej- 
scu wybić należy bieżącą liczbę roku. 


E. Opłaty za sprawdzenie. 
Za sprawdzenie i cechowanie liczyć należy: 
„38zł. — e. 
b) od każdych 100 ky największego 
dozwolonego napełnienia. . . .2 „50, 


przyczem ilości mniejsze od 100 kg liczyć należy 
za 100 kg. 


a) laksę zasadniczą . 


Za sprawdzenie bez cechowania liczyć należy 
całkowitą opłatę a) i pół opłaty b). 


Wagę sprawdza się i uwierzytelnia tylko 


w miejscu usławienia. 

Do tej czynności urzędowej strona dostarczyć 
ma potrzebnej ilości zboża, jakoteż potrzebnych 
robotników i wszelkich przyborów, nadto ona po- 
nosi koszta przysłania urzędnika miar i wag. 


r 
F. Swiadectwo sprawdzenia. 


Do każdej wagi sprawdzonej i ocechowane 
wydane będzie swiadectwo sprawdzenia, które za- 
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wierać ima nazwisko i miejsce zamieszkania fabry- | gają sprawdzaniu, mają być przed upływem każdego 


kanta, liczbę bieżącą lubryczuą wagi, datę wykona- 
nego sprawdzenia i cechę urzędu miar i wag a 
wreszcie powinno być przez urzędnika miar i wag 
podpisane. 


G. Sprawdzanie ponowne. 

Waga zbożowa automatyczna podlega ponow- 
nemu sprawdzeniu peryodycznemu po upływie 
dwóch lat w myśl rozporządzeń minisleryalnych 
z dnia 28. marca 1881 (Dz. u. p. Nr. 30 i Dz. rozp. 
Komisyi miar i wag, str. 168) i z dnia 21. paździer- 
nika 1891 (Dz. u. p. Nr. 162 i Dz. rozp. Komisyi 
miar i wag, str. 347), do takowego zaś. odpowie- 
dnio zasadzie wyrzeczonej w Dodatku trzynastym 
(obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 10. kwie- 
tnia 1889, Dz. u. p. Nr. 62) do Porządku spraw 
dzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872 pozwala 
się przyjąć za granicę błędu podwójną wielkość 
w punkcie C niniejszych Przepisów do pierwszego 
sprawdzenia ustanowioną. 


Wiedeń, dnia 5. maja 1895, 
C. k. Komisya główna miar I wag: 


Arzberger r. w. 


GG. 
Rozporzadzenie Ministerstwa han- 
diu w porozumieniu z Ministerstwa- 
mi spraw wewnetrznych i skarbu 

z dnia 7. maja 1895, 
którem z uzupełnieniem a względnie zmianą roz- 
porządzenia ministeryalnego z dnia 28. marca 1881 


(Dz. u. p. Nr. 30) zarządza się ponowne peryody- 
czne sprawdzanie przyrządów do mierzenia nafty 


tudzież innych płynów silnemu ulotnianiu się pod- , 


legajacych. 


gt. 


Przyrządy do mierzenia nally i innych płynów, 
silnemu nlotnianiu się podlegających, przeznaczone, 
które stosownie do rozporządzenia ministeryulnego 
z dnia 16. marca 1875 (Dz. u. p. Nr. 33) podle- 


| trzechlecia poddawane ponownemu sprawdzeniu. 


s 4 
Sg: 


Przyrządy do mierzenia tego rodzaju, będące 
już w użyciu, jeżeli są opatrzone cechą z r. 1594. 
mają być poddane ponownemu sprawdzeniu w ciągu 
roku 1897, te zaś, które w dawniejszych latach były 
sprawdzane, mają być sprawdzone ponownie aż do 
końca 1896 roku. 


2 


Rozporządzenie niniejsze nabywa mocy obo- 
wiązującej od dnia ogłoszenia. 


Bacqąnehem r w Wurmbrand r. w. 
Plener r. w. 


6a. 
Rozporządzenie Ministerstwa skar- 
bu z dnia 13. maja 1895, 


ustanawiające na kampanią 1895/96 wymiar za- 
bezpieczenia niechybnej płatności na wypadek 
zwrotu bonifikacyi płaconej przy wywozie cukru. 


W porozumieniu z królewsko węgierskiem Mi- 
nisterstwem skarbu postanawia się na zasadzie $. 3 
ustawy z dnia 20. czerwca 1888 (Dz. u. p. Nr. 97) 
o opodatkowaniu cukru, że w okresie wyrobu cukru 
1895/96 kwota zabezpieczenia niechybnej płatności 
na wypadek zwrotu bonifikacyi płaconej przy wywo- 
zie cukru, wynosić ma dla każdego z tych zakła- 
dów fabrykacyi cukru, które w §. 1, l. 1 ustawy o 
opodatkowaniu cukru są oznaczone, taką samą 
kwotę, jaką ten zakład tytułem zwrotu bonilikacyi 
wywozowej, co do wywozu cukru w okresie wyrobu 
cukru 1893/94 miał zapłacić, podwyższoną o 10 
od sta. 


Jednakże kwoty zabezpieczenia, w laki sposób 
obliczone, należy zaokrąglać przez podwyższanie 
kwot mniejszych od 50 zł. ua 50 zł, a kwot wię 
kszych od 50 zł. na 100 zł. 


Dla tych zakładów fabrykacyi cukru, które 
w okresie wyrobu 1893/94 jeszcze me były w ru- 
chu, ustanawia się rzeczone zabezpieczenie dla każ- 
dego w kwocie 23.000 zł. (dwadzieścia trzy tysiące 
złotych) waluty austryackiej 


Plener © w. 
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Figury do obwieszczenia Ministerstwa handlu z dnia 5. maja 1895 (Dz. u. p. Nr. 65). 


f 


Fig. 


(Polnisch.) 
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Figury do obwieszczenia Ministerstwa handlu z dnia 5. maja 1895 (Dz. u. p. Nr. 65). 


Fig. 3. 


